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Abstract
誗 Cornea is an important part ofhuman蒺s refractive
system. Corneal biomechanics plays an important role in
corneal ectasia and related diseases. The corneal
biomechanics measured in vitro and in vivo and its
clinical application in system diseases and elastic corneal
disease, glaucoma, myopic are reviewed in this
literature summary.
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摘要

角膜是人眼球屈光系统的重要组成部分,角膜的生物材

料性质确定了其在角膜扩张和相关疾病中发挥重要作

用。 本文对角膜生物力学的离体测量、在体测量方法进

行了总结,并对角膜生物力学在系统性疾病、扩张性角膜

病、青光眼、近视等眼科疾病中的特点与临床应用进行了

回顾。
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0 引言

角膜是人眼球屈光系统的重要组成部分,其屈光力

约占眼屈光系统 3 / 4 以上。 角膜作为一种黏弹性材料,
具有固体和黏性液体的双重特性[1],其黏弹性表现为具

有弹性模量、角膜滞后效应、剪切模量等特点[2]。 角膜的

生物材料性质决定了其在角膜扩张和角膜相关疾病中发

挥重要作用。 近年来,关于角膜生物力学的研究成为眼

科学的研究热点之一,更好地理解角膜生物力学性能将

有助于屈光手术的改善、圆锥角膜的早期诊断、近视的监

测等。
1 角膜的结构特征与生物力学特性

有研究认为角膜上皮细胞层和前弹力层对角膜生物

力学影响较小,去除并不改变角膜力学属性,但也有研究

认为角膜上皮可能对角膜生物力学性能产生一定的影

响[3-4]。 后弹力层可以缓冲一定范围内眼压对于角膜形

态的作用[2]。 基质层厚度约占角膜整体厚度的 90% ,浅
基质层具有更多的分支和交联[5],在维持角膜的弹性及

抵抗张力中发挥重要作用[6]。
2 角膜生物力学测量方法

角膜生物力学测量方法包括离体测量和在体测量。
由于检测设备的限制,传统测量使用的是离体测量方法,
可确切获得角膜在施加不同压力状态下的力学属性反

应,但是难以得到在体角膜生物力学参数,随着设备研发

进展,目前临床上在体测量角膜生物力学已经实现。
2郾 1 离体测量摇 离体角膜轴向拉伸试验最早由 Sato 用于

角膜生物力学特性的测量[7],该方法将离体角膜切割成

长条状并固定于轴向拉伸仪进行加载和拉伸试验,通过

角膜形变获得应力与应变曲线、弹性模量、应力松弛等生

物力学性能参数,但破坏了角膜的生理解剖结构,准确性

欠佳[8]。 与轴向拉伸法相比,离体角膜膨胀法保持了角
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膜组织结构的完整性,该方法模拟眼内压 ( intraocular
pressure,IOP)的方式更接近角膜的生理状态,并通过角

膜形变与压力的关系和“薄壳理论冶公式计算推导出角

膜组织的生物力学特性参数。 离体角膜膨胀法是指通过

膨胀试验测量 IOP,将其与角膜形变关系曲线通过反复

迭代运算,优化角膜组织本构参量。 该方法具有较好的

精确性和可重复性,但实验过程中存在压力不易控制、加
压过程中空气易进入液体而影响试验结果等缺点。 近年

来,Buzard 等提出通过全眼球膨胀试验测量角膜生理状

态,该方法在保持角巩膜完整的状态下,将生理盐水经球

后视神经注入离体眼球,以此模拟 IOP 变化,但操作

繁琐[9]。
2郾 2 在体测量摇 目前角膜生物力学在体测量最常用的设

备为眼反应分析仪(ocular response analyzer,ORA)和可视

化角膜生物力学分析仪( corneal visualization scheimpflug
technology,Corvis ST)。
2郾 2郾 1 眼反应分析仪测量法摇 ORA 是一种新型非接触式

喷气式眼压计,是目前临床常用的测量活体角膜生物力

学性能的仪器。 该仪器利用动态双向压平原理测量眼

压,同时分析角膜滞后性( corneal hysteresis,CH)和角膜

阻力因子(corneal resistance factor,CRF)。 其原理是通过

脉冲气流使角膜发生两次压平,得到两次压平眼压值,两
次压平眼压值之差即为角膜滞后量(CH),两次压平眼压

值的平均值即 Goldmann 相关眼压值( IOPg),并进行矫

正,得到角膜矫正眼压( IOPcc) [10]。 CRF 反映角膜受气

流压迫产生形变时的阻力(包括黏性阻力和弹性阻力)
累积效应。 CH 反映角膜黏性阻力[11]。 有研究表明,CH、
CRF 与中央角膜厚度(central corneal thickness,CCT)呈显

著正相关关系[12]。
2郾 2郾 2 可视化角膜生物力学分析仪测量法摇 ORA 能够有

效分析评估 CRF 和 CH,但 CRF 和 CH 均为经验参数,尚
未建立与经典生物力学参数间的关系,无法直接表明角

膜生物力学特性[12-13]。 Corvis ST 作为一种新型的测量

角膜生物力学性能的仪器,频率快,测量区域广,可获得

多项角膜生物力学性能相关参数,这些参数具有较好的

重复性和一致性,并可记录角膜形变全过程,具有较大的

研究潜力,对圆锥角膜筛查、角膜交联手术效果评估、角
膜屈光手术术式选择等有很好的参考价值[14-15],也可用

于某些特殊角膜疾病的辅助诊疗[16]。 Corvis ST 基于高

频 Scheimpflug 照相机对角膜形变过程进行超高频拍照,
客观地显示角膜形变及恢复过程,同时记录角膜形变幅

度图、角膜压平长度图和角膜形变速率图,获得反应角膜

生物力学特性的一系列参数[17-18]。 这些参数主要包括:
(1)第一压平时间,即在空气脉冲作用下角膜中央从凸

变平的时间;(2)第一压平长度,即在空气脉冲作用下角

膜中央从凸变平的长度;(3)第一压平速度,即在空气脉

冲作用下角膜顶点在中央角膜从凸变平的速度;(4)第

二压平时间,即角膜从被压陷变凹恢复变平的时间;(5)
第二压平长度,即角膜从被压陷变凹恢复变平的长度;
(6)第二压平速度,即角膜从被压陷变凹恢复变平的速

度;(7)最大压陷时间,即角膜顶点自初始状态到发生最

大变形的时间;(8)最大压陷两点峰间距离,即角膜顶点

离初始状态最远时角膜发生形变的两个端点间的距离;
(9)最大压陷曲率半径,即角膜顶点离初始状态最远时

的曲率半径;(10)最大形变幅度,即角膜顶点离初始状

态最远时角膜发生的形变幅度;(11)IOP;(12)CCT。
3 角膜生物力学的临床应用

3郾 1 角膜生物力学在全身性疾病及生理状态变化时期的

应用摇 应用 ORA 检测发现,糖尿病患者 CRF 值更高[19],
圆锥角膜发病率较低[20],而 21 三体综合征和 Leber 先天

性黑矇等患者都表现出圆锥角膜的易感性[3,21],但发病

原因尚不明确。 另有研究发现,女性在生理周期角膜生

物力学的变化并不具有统计学差异[22]。
3郾 2 角膜生物力学在眼科学的应用

3郾 2郾 1 角膜生物力学在扩张性角膜疾病及屈光手术中的

应用摇 角膜生物力学性能与角膜扩张密切相关:(1)生

物力学性能确定了角膜组织发生扩张的能力,间接地决

定了角膜在压力下的厚度;(2)角膜具有一定厚度,可以

抵御一定程度的压力波动。 研究表明,角膜生物力学参

数与角膜厚度呈正相关,角膜越厚,其生物力学性能越

强[10]。 研究发现,圆锥角膜、LASIK 术后患者 CH 均显著

下降[10,23]。 对于扩张性角膜病变的治疗,目前临床上主

要是进行角膜交联术[24],即基于通过核黄素和氧自由基

的生成原理,对角膜进行紫外线辐照,可产生角膜纤维交

叉连接。 角膜交联后刚度显著增加,有研究证明交联术

能够阻止圆锥角膜的进展[25]。
3郾 2郾 2 角膜生物力学在青光眼诊疗中的应用摇 精确测量

IOP 在青光眼的诊疗中至关重要。 临床使用喷气式眼压

计非接触式测量 IOP 是通过角膜获得的,设备喷出的气

流使角膜变平坦时的压力被认为是 IOP[26],但是单次压

平获得的眼压值与角膜曲率、角膜厚度和生物力学特性

有关,需要进行一系列矫正[27]。 研究发现,青光眼患者

CH 显著下降,且 CH 下降与青光眼视野损害进展相

关[28]。 有研究对发生和未发生青光眼的近视患者的角

膜生物力学特点进行比较,发现近视眼角膜生物性能降

低,青光眼促使近视相关的角膜生物力学性能进一步

降低[29]。
3郾 2郾 3 角膜生物力学在近视防控方面的应用摇 对正常角

膜及不同程度近视眼角膜进行生物力学测量,观察近视

对角膜生物力学特性的影响,对评估近视进展具有较大

的临床应用前景。 眼轴增长是近视发生发展的一个重要

因素[30],其对角巩膜造成牵拉,从而引起角巩膜生物结

构的变化[31]。 目前,关于眼轴、屈光度等与角膜生物力

学性能的相关性研究结论并不一致[32-33]。 有研究认为,
儿童屈光不正患者近视程度增加,表现为 IOP 升高和眼

轴增长[34],推测发育期儿童 IOP 偏高可能是近视进展和

眼轴增长较快的原因之一。 对伊朗近视成人进行的研究

发现,角膜生物力学性能主要与角膜厚度呈正相关,而与

等效球镜、年龄、性别等均无相关关系[35]。 也有研究比

较了近视性屈光参差患者双眼角膜生物力学特点,认为
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近视性屈光参差的双眼间角膜厚度、角膜曲率等影响角

膜生物力学特性参数具有高度一致性,CRF 和 CH 主要

与 CCT 呈正相关[36]。 有研究发现,眼压与近视屈光度呈

正相关,而且中高度近视眼屈光度与 IOP 的关系更为明

显[37]。 一项关于老年人群眼轴和角膜曲率对角膜生物

力学影响的研究显示,眼轴长度与最大形变幅度、IOP、
IOPcc 均呈线性正相关,与角膜厚度、第二压平长度均呈

线性负相关[38],提示眼轴可能是影响角膜生物力学特性

的因素,眼轴越长,角膜越薄且越容易发生形变。
近年来,关于角膜塑形镜用于近视控制的研究较多,

虽然角膜塑形镜控制近视进展的机制尚不明确,但有研

究发现配戴角膜塑形镜后角膜中周部的基质层增

厚[39-40],推测角膜塑形镜控制近视的可能原因是增强了

眼的生物力学性能从而更好地抵御眼球的扩张。 研究发

现,高度近视人群由于眼轴增长,巩膜变薄,导致巩膜硬

度下降,而巩膜硬度系数 E 与 CH、CRF 呈正相关,因而角

膜生物力学特性降低[41]。 近视、圆锥角膜的发生发展和

角巩膜的区域性生物力学性能改变密切相关[42-43]。
目前,角膜生物力学在近视方面的相关研究仅局限

于近视程度与生物力学相关性的探讨[44-46],多使用 ORA
测量 CH 和 CRF 等角膜生物力学参数。 有研究表明,使
用 ORA 测量近视眼 CH 下降,角膜厚度无变化,推测眼轴

增长是引起角膜生物力学下降的主要因素[47],但近视患

者 CH 和 CRF 值均随 CCT 增加而增加[48]。
4 小结

综上所述,角膜生物力学的检测手段日益更新,在眼

科以及全身疾病的诊疗中应用日渐广泛,有望在不久的

将来建立疾病相关的诊断及监测标准。
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