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摘要
目的: 利用 Ｉｔｒａｃｅ 视功能分析仪评估区域折射型多焦点人
工晶状体的居中性和视轴在人工晶状体的位置以及视远
区、视近区在瞳孔区分配大小的改变ꎮ
方法: 回顾性病例研究ꎮ 收集 ２０１８－０１ / ２０１９－０１ 在北京
爱尔英智眼科医院行超声乳化白内障联合区域折射型多
焦点人工晶状体植入患者 ３６ 例 ５１ 眼ꎮ 利用 Ｉｔｒａｃｅ 测量出
的人工晶状体中心、视轴、α 角、Ｋａｐｐａ 角、轴位ꎬ从而推算
出视轴在人工晶状体的位置及瞳孔区视远区与视近区所
占比例的改变ꎮ
结果: 人工晶状体居中性大小为 ０.２１７±０.０９ｍｍꎬ视轴在人
工晶状体的分布为 ０.２１７±０.０９ｍｍꎬ视轴在视远区及视近
区均匀分布ꎬ与术后视力≥０.８ 与<０.８ 两组之间无差异
(Ｐ>０.０５)ꎮ Ｋａｐｐａ 角的大小为 ０.１８７±０.０７９ｍｍꎮ Ｋａｐｐａ 角
在 ｙ 轴的位移为 ０.１０±０.０６ｍｍꎬ瞳孔的偏移所致视远区与
视近区在瞳孔区的大小改变与术后视力≥０.８ 与<０.８ 两
组之间无差异(Ｐ>０.０５)ꎮ
结论: 利用 Ｉｔｒａｃｅ 视功能分析仪测量的人工晶状体居中性
及轴位数据可以推算视轴所处的区域以及视远区、视近区
在瞳孔区分配的大小ꎬ从而辅助评估白内障术后植入区域
折射型多焦点人工晶状体的术后视觉质量ꎮ
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０引言
十余年前引入临床实践的区域折射旋转非对称多焦

点人工晶状体已被世界各地医生广泛使用ꎬ其为多焦人工
晶状体技术带来了全新的概念ꎬ取得了良好的临床效果ꎬ
远中近视力均佳ꎬ得到临床医生的认可[１－３]ꎮ 缺点是在产
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生一个清晰物像的同时ꎬ也会受到模糊物像的干扰[４－５]ꎮ
与传统依靠同心环提供不同焦点有所区别的是ꎬ区域折射
型多焦点人工晶状体分为两个区域ꎬ视远区和视近区
(＋３Ｄ)ꎮ 二者之间含有过渡区ꎬ只有 ７％的能量损失ꎮ 文
献报道任何多焦点人工晶状体的偏中心均可能导致视敏
度的降低和不良光学现象ꎬ导致患者视觉质量下降[６]ꎮ 因
Ｋａｐｐａ 角导致的人工晶状体偏中心及视远视近区的占比
改变增加对视觉质量的影响[７]ꎮ 因为区域折射型多焦点
人工晶状体的非对称性ꎬ所以术后有效地判断晶状体的居
中性及视轴所在的区域就显得尤为重要ꎮ 本文通过 Ｉｔｒａｃｅ
视功能分析仪定量衡量术后区域折射型多焦点人工晶状
体的居中性及轴位、视轴所处的区域并定性估算视远区、
视近区在瞳孔区的分配大小ꎬ进一步分析白内障术后植入
区域折射型多焦点人工晶状体的术后视觉质量ꎮ
１对象和方法
１.１对象　 回顾性病例研究ꎮ 收集 ２０１８－０１ / ２０１９－０１ 在
北京爱尔英智眼科医院行白内障超声乳化摘除联合区域
折射型多焦点人工晶状体植入的患者 ３６ 例 ５１ 眼ꎮ 纳入
标准:年龄相关性白内障患者ꎬ角膜散光≤１ＤꎬＡｌｐｈａ 角≤
０.３ｍｍꎬＫａｐｐａ 角≤０.３ｍｍꎮ 排除标准:(１)既往有角膜病
变、葡萄膜炎、青光眼、视神经病变、眼底病变等眼病者ꎻ
(２)角膜高阶像差>０.５μｍ 者ꎻ(３)术后预期过高的患者ꎬ
以及不按时随访者ꎻ(４)术中发生后囊膜破裂ꎬ悬韧带断
裂等并发症者ꎮ 本研究符合«赫尔辛基宣言»原则并通过
医院伦理委员会审批ꎬ所有患者签署知情同意书ꎮ
１.２方法
１.２.１术前检查　 术前进行必要的全身检查和白内障术前
常规检查[远视力、视网膜视力、电脑验光、眼压、角膜内
皮密度、眼部 Ａ / Ｂ 超、相干光断层扫描( ｏｐｔｉｃａｌ ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ
ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙꎬ ＯＣＴ)、眼生物测量仪( ＩＯＬ Ｍａｓｔｅｒ)、Ｉｔｒａｃｅ 检
查]ꎮ 当 ２２ｍｍ ≤ ＡＬ ≤ ２５ｍｍ 时 参 考 Ｂａｒｒｅｔ、 Ｈｏｌｌａｄａｙ、
Ｈａｇｇｉｓ、ＳＲＫ－Ｔ 公式计算人工晶状体度数ꎬＡＬ>２５ｍｍ 参考
ＳＲＫ－Ｔ、Ｂａｒｒｅｔ、Ｈａｇｇｉｓ 公式计算ꎬＡＬ<２２ｍｍ 参考 Ｈｏｆｆｅｒ Ｑ、
Ｈａｇｇｉｓ、Ｂａｒｒｅｔ 公式计算ꎬ选用两个公式一致性好的人工晶
状体度数ꎬ预留－０.２５~０Ｄꎮ
１.２.２手术方法　 手术由同一手术医师完成ꎬ术前使用复
方托吡卡胺滴眼液充分散瞳ꎬ盐酸丙美卡因滴眼液表面麻
醉ꎬ消毒铺巾ꎬ开睑器开睑ꎬ１１ ∶ ００ 位透明角膜主切口
２.４ｍｍꎬ３∶ ００ 位侧切口ꎬ连续环形撕囊(５.５ｍｍ)ꎬ水分离及
水分层ꎬ超声乳化吸除晶状体核ꎬＩ / Ａ 吸出晶状体皮质ꎬ抛
光前后囊膜ꎬ前房内注入黏弹剂ꎬ囊袋内植入人工晶状体ꎬ
吸出黏弹剂ꎬ通过观察显微镜光源在人工晶状体表面的映
光点是否位于人工晶状体的中心ꎬ来调整人工晶状体位
置ꎬ使其居中ꎬ水密手术切口ꎮ 术毕结膜囊涂妥布霉素地
塞米松眼膏ꎮ 术后用药:妥布霉素地塞米松眼液 ４ 次 / 日ꎬ
共 ４ｗｋꎬ左氧氟沙星眼液 ４ 次 / 日ꎬ共 １ｗｋꎮ
１.２.３术后随访　 所有患者于术后 １ｄꎬ１ｗｋꎬ１、３ｍｏ 时行常
规视力、眼压、电脑验光及裂隙灯显微镜检查ꎮ 术后 ３ｍｏ
所有患者进行 Ｉｔｒａｃｅ 视功能分析仪的检查ꎮ
１.２.３.１视力检查　 标准对数远视力表 ５ｍ 距离检查裸眼
远视力(ＵＤＶＡ)及矫正远视力ꎮ ８０ｃｍ 处检查裸眼中距离
视力(ＵＩＶＡ)ꎬ４０ｃｍ 处检查裸眼近距离视力(ＵＮＶＡ)ꎮ
１.２.３.２ Ｉｔｒａｃｅ的测量方法 　 (１)判断晶状体居中性的方
法步骤:散瞳ꎬ由瞳孔可观察到 ＩＯＬ 边缘ꎮ 在 ＩＯＬ 边缘拖

　 　

图 １　 确定晶状体的轴位ꎬ并测量出晶状体轴位与 ９０ 度纵轴的
夹角ꎮ

图 ２　 区域折射型多焦点人工晶状体沿着纵轴对称　 Ａ:区域折
射型多焦点人工晶状体的纵轴与瞳孔移位的方向垂直ꎬ则不改
变视远区、视近区在瞳孔分配的大小ꎻＢ:区域折射型多焦点人工
晶状体的纵轴与瞳孔移位的方向平行ꎬ则改变视远区、视近区在
瞳孔分配的大小ꎮ 红色圆圈表明移位的瞳孔ꎮ

住划圆ꎬ直到所画的圆与 ＩＯＬ 边缘基本重合为止ꎬ若在此
界面中ꎬ晶状体边缘与圆圈完美重合ꎬ则代表晶状体未发
生倾斜ꎻ若晶状体边缘未与圆圈重合ꎬ则代表晶状体边缘
实际为椭圆ꎬ即晶状体有倾斜ꎮ 手动标记完圆圈后ꎬ界面
左下角有黄色数据ꎬ即为晶状体中心与视轴中心偏移量ꎬ
可得到晶状体中心与视轴的距离及角度ꎮ (２)确定人工
晶状体轴位:通过图 １ 及 Ｉｔｒａｃｅ 上的轴位标识ꎬ将晶状体
统一旋转调整为轴位为 ９０ 度(设定人工晶状体纵向为其
轴位)ꎬ计算出视轴在晶状体的位置及大小ꎬ并以此来判
断视轴落在视远区还是视近区ꎮ (３)计算 ｙ 轴:通过计算
Ｋａｐｐａ 角与人工晶状体纵轴的夹角大小与方向ꎬ并将其分
解为 ｘ 轴与 ｙ 轴ꎬｘ 轴与人工晶状体纵轴垂直ꎬｙ 轴与人工
晶状体纵轴平行ꎮ 瞳孔中心在 ｙ 轴方向上的移动可以改
变视远区和视近区在瞳孔区分配的比例ꎬ而瞳孔中心在 ｘ
轴方向的移动ꎬ不改变视远区和视近区在瞳孔区分配的比
例ꎮ 因此我们可以通过计算 ｙ 轴的数值来估算视远区和
视近区在瞳孔区暴露的增加或减小ꎬ见图 ２ꎮ
　 　 统计学分析:采用 ＳＰＳＳ ２５.０ 统计软件进行分析ꎬ符合
正态分布检验的计量资料采用均数±标准差描述ꎮ 对视
轴分布在视远区与视近区的远(或近)视力≥０.８ 与<０.８
的眼数ꎻ瞳孔向视远区移位与向视近区移位的远(或近)
视力≥０.８ 与<０.８ 的眼数比较采用 Ｆｉｓｈｅｒ 确切概率法ꎬＰ<
０.０５ 为差异有统计学意义ꎮ
２结果

收集 ３６ 例 ５１ 眼中男 １５ 例 ２１ 眼ꎬ女 ２１ 例 ３０ 眼ꎬ年龄
４７~７２(平均 ６１.２２±６.１６)岁ꎬ植入人工晶状体屈光度为
１０.５~２５(平均 １９.７５±２.１６)Ｄꎮ
２.１人工晶状体居中性　 人工晶状体的居中性用人工晶
状体的中心与视轴之间的距离 Ｒ 及夹角表示ꎮ Ｒ 为

８２９
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图 ３　 Ｋａｐｐａ角在 ｙ轴上的位移距离与视力的关系　 正值表示
视远区占比大ꎬ负值表示视近区占比大ꎮ

图 ４　 远视力≥０.８ 与<０.８ 的视轴分布的比较　 纵坐标正值为
视远区ꎬ负值为视近区ꎮ

图 ５　 近视力≥０.８ 与<０.８ 的视轴分布的比较　 纵坐标正值为
视远区ꎬ负值为视近区ꎮ

表 １　 瞳孔偏移使视远区和视近区在瞳孔区的占比情况 眼

分组 视远区所占面积增大 视近区所占面积增大 Ｐ
远视力≥０.８ １７ ２８
远视力<０.８ ４ ２

０.２１４

近视力≥０.８ １７ ２４
近视力<０.８ ５ ５

０.６２５

０.２１７±０.０９ｍｍꎬ其夹角为 １５８.０４±９１.９２ 度ꎮ 人工晶体状
体植入的轴位为 ３１.５９±１７.１６ 度ꎮ
２.２ 瞳孔移位的 ｙ 轴与视力的关系 　 Ｋａｐｐａ 角大小为
０.１８７±０.０７９ｍｍꎬＫａｐｐａ 角在 ｙ 轴的位移为 ０.１０±０.０６ｍｍꎮ
Ｋａｐｐａ 角在 ｙ 轴的位移距离代表了瞳孔区视远区、视近区
分配比例的改变ꎬ见表 １ꎬ图 ３ꎬ瞳孔的偏移与视力≥０.８ 与

　 　

图 ６　 远近视力≥０.８ 与<０.８ 的视轴分布的比较　 纵坐标正值
为视远区ꎬ负值为视近区ꎮ

表 ２　 视轴在视远区及视近区的分布 眼

分组 视轴在视远区 视轴在视近区 Ｐ
近视力≥０.８ ２５ １６
近视力<０.８ ５ ５

０.７２２

远视力≥０.８ ２７ １８
远视力<０.８ ３ ３

０.６８０

远近视力≥０.８ ２４ １４
远视力<０.８ ３ ３ ０.６６８
近视力<０.８ ５ ５

<０.８ 两组之间无统计学意义(Ｐ>０.０５)ꎮ
２.３ 视轴在人工晶状体的分布位置 　 视轴与人工晶状体
中心距离为 ０.２１７±０.０９ｍｍꎬ视轴在视远区、视近区的分布
见表 ２ꎬ图 ４~６ꎬ视轴在视远区及视近区均匀分布ꎬ与术后
视力≥０.８ 与<０.８ 两组之间无统计学差异(Ｐ>０.０５)ꎮ
３讨论

区域折射型多焦点人工晶状体的光学区由视远区、视
近区的两个扇形区域及中间的楔形过渡区组成[１]ꎮ 其主
要特征是双非球面、零球差、微小过渡区、闭合人工晶体
襻、全 ３６０°直角方边、亲水性丙烯酸酯材料等ꎮ 它是非旋
转对称折射的多焦点人工晶状体ꎬ在其前方下表面有
＋３.０Ｄ的附加度数ꎮ 人工晶状体长度为１１.０ｍｍꎬ光学区大
小为 ５.７５ｍｍꎮ 屈光度范围＋１０.０ ~ ＋３６.０Ｄ 之间以 ０.５０Ｄ
递增ꎬ最常用的中间度数范围为＋１５.０ ~ ＋２５.０Ｄ 以 ０.２５Ｄ
递增ꎮ 襻与光学面夹角为 ０°ꎮ

Ｉｔｒａｃｅ 视功能分析仪是由像差仪和角膜地形图构成ꎮ
像差仪的原理采用光线追踪技术ꎬ投射一束激光ꎬ通过捕
获从眼内发散出来的光线来测量光线到达视网膜的位置ꎬ
光束在角膜和晶状体路径上的局部像差引起视网膜上定
位移动ꎬ完美眼有 ２５６ 个独立激光点落在黄斑区ꎮ 角膜地
形图则采用经典的 ｅｙｅｓｙｓꎮ Ｉｔｒａｃｅ 还具有全自动验光仪、
瞳孔测量仪、角膜曲率计等功能ꎮ

任何类型的多焦点人工晶状体的偏中心均可能导致
患者视觉质量下降及不良光学干扰ꎬ不居中使光线主要穿
过晶状体的外围而不是中心ꎬ从而造成视远区、视近区光
能分配不平衡ꎮ 区域折射型多焦点人工晶状体分为视远
区与视近区ꎬ因为视远区、视近区屈光度的不同且不对称
的特性ꎬ区域折射型多焦点人工晶状体的居中性对患者的
术后视觉质量和不良视觉现象的发生存在较大影响[８]ꎮ
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人工晶状体居中性可以在显微镜下根据映光点来判
断ꎮ 让患者平躺在手术显微镜下ꎬ将光线调暗ꎬ让患者盯
住其中的一个光源ꎬ观察显微镜光源在人工晶状体表面的
映光点是否位于人工晶状体的中心ꎮ 如果不在中心ꎬ说明
入射光没有通过人工晶状体的光学中心ꎬ即该晶状体是偏
位的ꎮ 这种方法相对粗糙[９－１１]ꎮ 术中可以通过映光点来
调整人工晶状体位置ꎮ 术后通过 Ｉｔｒａｃｅ 视功能分析仪来
检测ꎬ可以明确给出数值及角度ꎮ 本文计算人工晶状体中
心与视轴之间距离为 ０.２１７±０.０９ｍｍꎬ显示术后人工晶状
体居中性良好ꎮ

在 Ｉｔｒａｃｅ 的报告中ꎬ居中性的参数主要有:晶状体中
心与视轴形成的距离及角度、α 角、Ｋａｐｐａ 角ꎮ 人工晶状
体中心与视轴中心的大小本质上相当于 α 角的大小ꎮ 术
前的 Ｉｔｒａｃｅ 检查可以测量 α 角、Ｋａｐｐａ 角、角膜像差ꎬ用于
评估术前眼部条件能否植入多焦点人工晶状体ꎮ

２０１６ 年ꎬＰａｚｏ 等[１２]曾报道 １ 例 ５８ 岁双眼植入区域折
射型多焦点人工晶状体的患者ꎮ 术后双眼裸眼远视力和
裸眼近视力均为 ０.０ＬｏｇＭＡＲ(２０ / ２０ Ｓｎｅｌｌｅｎ)ꎮ 主视眼中
多焦点人工晶状体中心向颞上偏移 ０.２ｍｍꎬ导致视近区在
瞳孔中的面积占比增加ꎮ 顺时针旋转 １２０ 度后ꎬ瞳孔区视
远区暴露面积增加ꎬ可以极大改善晶状体的瞳孔居中性ꎬ
迅速改善裸眼远视力至－０.１ＬｏｇＭＡＲ(２０ / １６ Ｓｎｅｌｌｅｎ)ꎮ

本文通过 Ｋａｐｐａ 角及人工晶状体的轴位ꎬ将 Ｋａｐｐａ
角分解成 ｘ 轴与 ｙ 轴ꎬ通过计算 ｙ 轴的大小ꎬ来推算瞳孔
的移位对视远区及视近区暴露面积的改变大小ꎬ并将术
后视力与此进行统计分析ꎬ得出结论:术后的远、近视力
与视远区、视近区暴露面积的大小并无统计学意义ꎮ 也
有术者对区域折射型多焦点人工晶状体进行了一项前
瞻性研究ꎬ一组将人工晶状体沿 Ｋａｐｐａ 角轴位放置ꎬ以
避免 Ｋａｐｐａ 角对视远区、视近区分布的影响ꎻ另一组人
工晶状体轴位水平放置ꎬ表明瞳孔区视远区视近区占比
大小会收到 Ｋａｐｐａ 角的影响ꎬ将两组进行对照分析ꎬ未能
得出视远区与视近区占比大小对视力的影响[１３]ꎮ 本文进
行了回顾性分析ꎬ量化分析瞳孔区视远区与视近区的暴露
面积大小ꎬ与远近视力的结果进行了分析ꎬ结果与该文献
报道相符合ꎮ

我们研究出一种测量研究方法ꎬ通过 ｙ 轴的大小ꎬ定
量地衡量出视远区、视近区在瞳孔区的分配大小ꎬ用于评
估视远区、视近区暴露面积大小是否对术后远、近视力有
影响ꎬ并用于分析临床中术后视力不佳的原因ꎮ

斯泰尔斯－克劳福德效应( Ｓｔｉｌｅｓ－Ｃｒａｗｆｏｒｄ ｅｆｆｅｃｔ) [１４]

是由斯泰尔斯和克劳福德(Ｗ. Ｓ. Ｓｔｉｌｅｓ 和 Ｂ.Ｈ. Ｃｒａｗｆｏｒｄꎬ
１９３３)所发现的ꎮ 通过瞳孔中心的光和通过瞳孔周边的光
在视网膜上的同一位置成像ꎬ但到达视网膜的角度是不相
同的ꎮ 视锥细胞的敏感度ꎬ随这一角度而异ꎬ即对通过视
轴直射在视网膜上的光敏感度最高ꎬ而对于离中心如
４ｍｍ 的周边处入射的光敏感度可减至 １ / ３ 以下ꎮ 总的来
说ꎬ视锥细胞就像一个感光的直筒一般ꎬ是有方向敏感性

的ꎬ其有效接收角度大约为 ５ 度ꎮ 我们利用 Ｉｔｒａｃｅ 测量出
的人工晶状体中心、视轴ꎬ测量人工晶状体的轴位ꎬ从而推
算出视轴在人工晶状体的位置ꎮ 本文数据表明ꎬ视轴在视
远区及视近区均匀分布ꎬ与术后视力≥０.８ 与<０.８ 两组之
间无统计学差异ꎮ 因为视轴的光线是“黄金”光线ꎬ通过
测量视轴在区域折射型多焦点人工晶状体的所处位置ꎬ判
断视轴落在视远区还是视近区是否对术后远、近视力有影
响ꎬ并用于探讨术后视力不佳的原因ꎮ 本文样本量较小ꎬ
视轴的位置与术后视觉质量的关系需要进一步大样本
调查ꎮ
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